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A. ALaiatEEN 
Attentiel 

Hat oliaaaia vaa dit apparaat la verbonden met da Dositiave ziide 
van hat voed ingsgedaelta* Ja hulggii van da elaotrolytieohe oondeaea^ 
.toran hatiTaan dug aan hoge spanning t.o.v> hat ohassi^ ” 

AltQa'bruite van de generator * 

Be generator knn o.m. worden gabniikt voori 

1* Uatingen aan brede— band verstarkars* 

2. lletingen aan netwarken an kabels* 

3» Uetan van tljdoonstantanf vertragingen, e.d^ 

4. Taetan van eleotroaiaohe tellers , GW-oounters , radarinstallatiee , 
a »d* 

5- Pre quant ieme ting an echaali jklng van oaoillatoren an ontvangers 
d*m,v. interfarentie met harmonlBChen van een impulevortnig signaal 
mat een atandaarcLfreqnentie. 

6- Tergroten van osoillogramman. 

A2*Teohnieoha gagevene . 

a. Principe (2ie fig, 22), 

Be door d© EO-generator (B2 - B1 - B2') opgowakte wissel- 
sparming wordt» na to zijn veraterkt door B3t ffabxuikt cm da ©erste 
Bquara*w9 convarter (B4 - B4' ) te sturen. Be gemerator kan ge- 
synohronieeerd worden via da synchroniaatie varstarker B1 * . 

Eon gedeelte van da in da generator opgewakte epanning Iran van Bui 
afgenomen wordan. Met SK6 in da stand “trigg, ext,** kan da aerate 
converter gastuurd wordan door middal van een uitwendiga etuur- 
spanniug aan Bu6, 

Be tweede aquare-waye converter (b 15 - B15') wordt gastunrd 
door da earsta (B4 — B4') an lavart aan raohthoak^ spanning mat 
aen Constanta amplitude aan Bu?, Boor, middel van 3K8 kanide pola- 
riteit van deze spanning gekozen worden, Tevens wordt de rechthoek 

In Nnitrinnd nJrybL 
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spanning van de tweeda oonverter toegevoerd aan de differentiator 
(C 27 - E 32 — R35)* In d.e differentiator wordsn naaldvonaige , 

T>c 0 i0vs isipiiX G dsi go7CTwu.« 

3>e "buizen B5 - B 6 kunnen gasohakeld worden ala sq,uare-wave 
converter of ale multivibrator* Ale de buizen werken als converter, 
wordt deze converter gestuurd, door de eerete oonvertar (B 4 - B4'). 
Be converter (B5 - B 6 ) levert dan een symmetrieohe reohthoek 
spanning aan de balans-eindtrap (Bl2 - B13)* We«ten da buizen als 
multivibrator, dan wordt de multivibrator getriggerd door de naald- 
vonaige impulsen uit de differentiator* Boordat hot moment -waarop 
de multivibrator terugelaat ingesield kan worden, levert de multi- 
vibrator aan de balans-eindtrap (B12 ~ Bl3) rechthoekige impulsea, 
waarvan de breedte afhankelijk ie van hot ingostelde terugslag- 
moment. Be symmetrisohe reohthoek spanning of de rechthoekige 
im puls spanning wordt via de balans-eindtrap toegevoerd nan BulO 
en Bull. Be amplitude van de spanningen aan BulO - Bull is in 
atappen regelbaar en de polariteit kan omgewieseld worden met SK9* 

Be reohthoek spanning van de balans-eindtrap wordt ook toe— 
gevosrd aan de differentiator (C 66 — H83). Be naaldvormige po— 
sitieve impule wordt versterkt door B11 ' en l 8 o° in fase gedraaid 
door Bl 1 • Met SK7 kan do polariteit van de impulsen aan Bu 8 ge— 
kozen worden* 

Een gedeelte van de buizen werkt op sen spanning van 350 T| 
de overige buizen werken op een spanning von 200 7. Beide spanningen 
zijn gestabiliseerd. 



b. Frequentle gebieden (SK3 - R3 - E4). 



Stand SK3 


Periodeduur T 


Qebied 


1 


26 - 


5 iisec 


37,5 - 200 kHz 


2 


130 - 


25 pseo 


7,5 - 40 kHz 


3 


650 - 


125 nsec 


1,5- 8 kHz 


4 


2,6 - 


0,5 nsec 


375 ~ 2000 Hz 


5 


13 - 


2*5 ns*® 


75 - 400 Hz 


6 


65 - 


12,5 naeo 


15 - 80 Hz 



Be m^. afwijking bedraagt + 1096 voor de gebieden 2 ... 6 en 
+ 20 ^ voor gebied 1 . 



0. Impulsduur (SK4 - H 3 ). 



Stand 3K4 


Impulsduur 


Stand S£4 


Impulsduur 


1 




5 


75 “ 400 naeo 


2 


0,75 - 4 ns®o 


6 


0*375 ” 2 msec 


3 


3,75 - 20 nsee 


7 


1,5 " 8 meeo 


4 


15-80 paec 


8 


7,5“ 40 msec 



Bo max. afwijking bedraagt +. 20^ in de standen 3 ... 8 en 
i 3096 in stand 2. ~ 

Inpulsduur zal in het algemeen niet groter kunnen zi;jn dan 
60 ^ van de periodeduur T, Zonodig wordt i 

SK4 de aymmetrie van de reohthoek spanningen op Bu3, Bu9, Bu10 
en Bull mat H6 ingesteld. 
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spanning von. da tweede ooJTvsrtsr toagevoerd aan de differentiator 
tC2t ~ H32 - fl35)* In de differentiator worden naaldvormige , 
poaltiave impulsen gevormd* 

De bulzen B5 ~ b 6 kunnen gasokakeld worden als sq,uare— wave 
converter of als multivilirator. Als de buiaen werken als converter, 
wordt deze converter oeatuurd, door de eerste converter (B4 ~ B4'). 

De converter (B5 ~ B6J levert dan een symmetrleohe reohthoek 
spanning aan de 'balanB-aindtrap (b 12 - Bl3)* fferken de buizen als 
multivibrator, dan wordt de multivibrator getriggerd door de naald- 
vomiige Irapulsen uit de differentiator* Doordat het moment waarop 
de multivibrator terugalaat ingeateld fcan worden, levert de multi- 
vibrator aan de balans-eindtrap (bi 2 - B13) recbthoekige impulsaa, 
waarvan de breedte afhankelijk is van hat ingestelde terugslag” 
moment* De symmetrische rachthoek spanning of de reohthoekige 
impulB spanning wordt via do balans-eindtrap toegevoerd aan BulO 
en Bull* De amplitude van do spanningen aan BulO - Bull is In 
atappen regelbaar en de polariteit kan omgewiesold worden met SK9* 

De reohthoek spanning van de balans-eindtrap wordt ook toe- 
gevoerd aan de differentiator (C66 - H83) . De naaldvormige po- 
sitieve impuls wordt veraterkt door B11 ' en 180° in fase gedraaid 
door B11 * Met SIC7 kan de polariteit van de Impulsen aan Bu8 ge— 
kozen worden* 

Een gedeelte van de buiaen werkt op een spanning van 35O Vj 
de overige buizen werken op een apanning van 200 V. Beide spanningen 
zi;}n gestsblliseerd* 



b* Freguentle gebieden (SK3 - E3 - E4). 



Stand SK:3 


Periodeduur P 


■ ■ ■■ 

Oebled 


1 


26 - 5 iiseo 


37,5 - 200 kHz 


2 


130 - 25 i^seo 


7,5 - 40 kHz 


3 


650 - 125 liseo 


1,5- 8 kHz 


4 


- 0,5 ^seo 


375 - 2000 Hz 


5 


13 - 2,5 


75 - 400 Hz 


6 


65 - 12,5 pseo 


15 - 80 Hz 



De max* afwijking bedraagt ^ 10^ voor de gebieden 2 6 en 

+ 20^ voor gebied 1 * ~ 



Immladunr (SK4 - H5). 



Stand S£4 


Impulsduur 


Stand SK4 


Impulsduur 


1 


i T 


5 


75 ” 400 jiseo 


2 


0,75 - 4 


6 


0,375 “ 2 msec 


3 


3,75 - 20 naeo 


7 


1,5” 8 mseo 


4 


15-80 usee 


8 


7,5“ 40 msec 



De max* afwi^jking bedraagt + 2o^ in d© standen 3 ,*•* 8 en 
+ 30J& in stand 2* 

Ite impuls diiur sal in het algemeen niet groter kunnen Bijn dan 
60^ van do periodeduur T. Zonodig wordt in de stand ^ T van 
SK4 de eyrametrie von de reohthoek spanningen op Bu3, Bu9, BulO 
en Bu11 met R6 Ingeateld. 
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Bu^ 8 Sinus-vonnig, 0 ... max. 1 Teff, rogslbaar met HI. 

De max. waarde is afhankalijk van d9 fraquentitt. 

Do vervoming "bacLraagt oa. 15J^. 

t Symmetriseh* reohtho«kspamii.Bg of reehthoakige 
impulsen. 0 ... IV top— top^ rsgalliaar mel; H2. 

Do ingeatolda spanning wijkt max. + 0,2 V af van 
de aanwijaing op de aohaal van H2. 

Bu8 t Haaldvormig* impulson oa. 10 V top-top. 

Impulsduur oa. 0,23 liseo. 



Bu2 ( Symmetriache rechthoekapanning oa. 10 V top-top. 

_Bu10-Bu11i Symmetriaohe reohthoakspanning of reohtho&kiga 
impulsen. 

2, 4t 10, 20 an 40 V top-top, instelTjaar met 3^5. 
Da afwijking bedraagt max. + Doordat do span- 
ningen op BulO en Bull togengeateld in faso zijn 
on golijktijdig van Hat apparaat kunnon worden bo- 
trokkon, staan ook spanningsTOarden van 4, 8, 20, 
40 en 8o V ter 'besohikking. 



De stijgti^d van de reohthookapanningon en van de impulsen 
is <0,1 liseo, gemsten aan bet eind van de uitgangskabol. 

De duur van do naaldvormige impulsen is oa. 0,25 ^sec. 






T 'nwiA'n Q VI 4 * 4 A 

Bu3 t 75 o/V. 
BttlO-BulIt 22 q/t. 



f* Ext erne aynehronlaatie (*' sync, ext**) 

De RC-generator kan worden gesynehroniseerd met behulp van 
een aan Bu4 toe te voeren spanning. Bij sen ainuavormige wiesel- 
Teff verkri^gt men sen syuohronlaatie gabled van 
1^. Bij synobronisatiespanningen groter dan 5 Veff fkumien onge- 
wenate neven effecten optreden. 

&. Ekterne excitatie ("trigg ext") 

Met SK6^in stand "trlgg, ext" wordt de eerate sq,uare-wave 
converter geexoiteerd door een op Bu6 aangesloten spanning. 
Een^sinusvormige spanning van 0,5 Teff is voldoende. Hot verdient 
aanbeveling geen uitwaudige exoitatiespanningon groter da n 5 Teff 
te gebruiken* 

De aturing van de eerste sq^uare-wavs oonverter kan worden 
gerogeia met H6. Ala ds toegavoords spanning uit negatieve of 
positiave impulsen bestaat, dient men R6 linksom reap* recbtsom 
te draaien. 



h* Toe ding 

Het apparaat wordt gevoed uit een wisaelspatminganet* 

Het is instalbaar voor spanningea van 110 ... 245 T en is ge~ 
sohikt voor netfrequenties tussen 40 en 100 Ha. Het opgenomen 
vermogen is jia. 170 W - 19Q TA. 
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Breedta i 440 mm 
Hoogt© t 310 mm 
Biapte : 290 mm 
Gewioht J 20 kg 



Buiaan 



h 



B1 - B1 • 
B2 - B2' 
B3 - B3’ 
E4 - B4' 
B5 - b 6 
B7 

B 8 - B9 



i ECCSi- 
I ECC81' 

I ECC81- 
I E 92 CC — 
t EP 8 o 

1 GZ 34 > (eie onder D 3 ) 
I EL 8 i - 



* Figuran 



1 . Principe soBema (zie onder B2) 

2. Unit A. 

3. Unit B* 

4. Unit C. 

5- Unit L. 

6 * Unit H> 

7 . Unit J* 

8 . Unit K* 

9 . Unit L, 

10. Unit 11. 

1 1 . Unit H. 

12. Unit 0. 

13- Unit (5-P, 

14- Unit T. 



BIO - BIO' 


t 


ECC81 


B11 - B11' 


: 


ECC81- 


B12 - B13 


I 


EL84'~ 


BI4 


t 


85A2 


B15 - B15* 


1 


E92OC — 


Gr1-6 


t 


0A5>- 


Lai 


I 


7181N 



15. Unit T. 

16. Unit E-P-Q. 

17 . Unit H-S. 

18. Unit U. 

19 • Onderaantioht. 

20 . Bovenaanzicht. 

21. VooraanzioBt. 

22. BlokscBema. 

23. BetallsoBema amplitude 
Begrenzing. 

24. Aansluitingen T 1 . 

25* B 5 ~B 6 als oonverter. 

26* B 5 -B 6 als multiviBrator. 

27. Coaxial® steker. 

28 . Steker . 



29* Maatschets van sleutel. 



B. BBSCHaiJVIUa (Zie fig.l). 
a. Be RC-ge aerator . 

1 . Be generator Bestaat uit ean Terstericer met de Buizen B2-B1- 
B2* . Be uitgang; kathode van B2* j is via een Brug van Vien 
verBonden met de ingang, rooster van b 2. Be frequentie van 
de opgevekte spanning srordt in stappen ingssteld met SK 3 
en is in elke stand van SK3 oontinu regelBaar d.m.v. H 3 -H 4 . 



2 . 



Be begrenaing van de amplitude van de opgewekte spanning . 
Zia oofc fig. 23 . 

Be wisselapanning op do anode van B2’ wordt geli jkgerioht 
door do dioden Gr5 en Qr6 in Qreinaoher scbakeling* 

Boor middel van do potentiometer^ die gevormd wordt door 
de weerstanden H 52 , H 3 i on H 2 l krijgen le dioden de juiste 
voorspanningen. Als de amplitude van de opgewekte spanning 
zou toenemen^ den daalt de geli jkspannlng op C 76 . Beze 

. S'DA.mn '4 ^ «avi 4 vn-n 

f — WWM w p ’O- n »»» V A W 0 W ^ W EhM Jf | • 

Hierdoor wordt de steilhsid van deze Buis kleiner. B.w.z. 



dat de impedantie (veroorzaakt door B1 ' en geliJk 1 

die parallel staat aan de kathodeweerstand van B 1 ^ 



) 



groter wordt* Als gevolg hiervan wordt de tegenkoppeling in 
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het roostercircuit Tan B1 groter, waardoor de versterfcing 
van de RC-genexator zodanig afneemt, dat da amplitude van 
da opgawakto spanning constant Tjlijft. 

3* Synohronisatia . 

Be EC-g®nerator kan gSBynchroniaeerd wordsn door hat 
toavoeren van aen synchronisatie spanning van Bu4 (eync^ext). 
Bl ' doet dart tevans dienst ala synchronisatie veraterker. 

h» Bb aerste sguare-wava converter B4"B4’ . 

1* Met SK6 in de stand "trlgg. int." wordt deae oonverter ge- 
Btuurd door da, door B3 verst erkte, uitgangsspanning van de 
RC-generator. Op ds anoden van b 4 an B4' ontstaan dan reoht- 
hoekspanningen. Beze spaimingan zijn alleen dan symmetrisoh, 
als de roosterepanning van B4 een hepaalde waarde heeft. 

Bese waarde wordt ingesteld met H6. Be spanning op de anode 
van B4 vertoont nog sen afwijking van de roohthoek vorm. 

Bit wordt veroorzaakt doordat B4 gestuurd wordt met eon min 
of meer 8inus~vonaige spanning* 

2. Met SK6 in de stand **trigg. ext" kan de converter ook ge>- 
stuurd worden door sen externa spanning aan Bu.6 (trigg, ext). 
Beze spanning kan sinus-vonnig of reohthoekig zijn. let 
eturen mat eon impulsvormige spanning is ook mogelijk, mits 
de impulsduur niet te kort is. Ala da aan Bu6 toegevoerde 
impulsen positief zi^jn, komen deze als negatieva impulsen op 
het rooster yan^B4* Beze impulsen hehhen alleen dan of foot, 
indien ds roohierspaiming van B4 een zodanige waarde heeft | 
dat B4 galeidend is* Beze waarde van de rooster spanning; 
wordt ingesteld mat H6. In geval van positisva impulsen op 
Bu6 meet de 3cnop van R6 naar rechts gedraaid worden* 

Worden aan Bu6 negatieve impulsen toegevoerd, dan aijn 
de impulsen op het rooster van B4 positief. Be roostar- 
apanning van B4 moet dan zoveel negatief zijn, dat B4 nist 
geleidend is, I» dit geval wordt de knop van R6 naar links 
gedraaid* 

o. Be tweede square— wave converter B15-B15* * 

Afhaokelijk van de stand van SK8 wordt daze converter ge“ 
stuurd door de "reohthoek*' spanning op de anode teui B4 of van 
B4*. Boor middel van SK8 kan de polarlteit van de reohthoek 
spanning aan Bu? dus gekozen worden* Be spanningen op de anoden 
van B 15 en B15' zijn zuiver reohthoekig. 

Als ds aan hat rooater van B15 toegevoerde rechthoekspanning 
symmetrisoh is, dan is ook da spanning aan Bu9 symmetrisoh, mita 
R109 de juiflte waarde heeft (zie onder C3-a)* 

d. Be square-wave converter/multivihrator (B5-B6) 

1 . B5 en b 6 ale square-wave converter . 

/In ds eerste stand van SE4 (stand ;|t) zijn B5 en 16 
ge^hakeld ala square-wave oonverter (zie ook fig, 25 ), 

Be als diode gesohakelde huis B3‘ heeft in deze stand van 
SK4 geen invloed op de working van de converter, de 

potentiaal van de anode van B3' steeds kleiner of gelijk Is 
dan die van de kathode. 
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De conyertar wordt gestuurd door de recbtiioekspannlng op de 
anode van B4' • 



2. B5 an B6 ala multivlljrator . 

In de 7 overige etanden van SK4 zijn B5 en B6 ge- 
scliakteld ala monostaBiele multivibrator (zie ook fig. 26)* 

In de stabiele toeetand is B6 geleidend en is B5 niet ge- 
leidendf d.w. z. dat met esn positieve impuls ge trigger d iijoet 
worden. Deae positieve ^ naaldvormige impuls wordt verkregen 
door differentiatie van de rechthoekspanning op de anode van 
B15- Be negatieve impulsen die tijdens het differentiSrep 
ontstaanj worden ondardrukt door de dioden Grl , Qr2 en Gr3- 

3* Be differentiator C27-H32-H35 * 

Gedurends da tijd dat de anode spanning van B15 constant 
is vloeit er stroom door Gr2 en Gr3» ed ia Ori etrooraloos. 

Qr2 en Gr3 Bebben dan een kleine differentiaalweerstandj Qr1 
daarentegen ean grata. 4.1s da eulode spanning van B15 plotseling 
daaltj zal 027 zich ontladen over Qr2, Paar Gr2 een kleina 
differentiaalweerstand heeft, zal d© spanning over Gr2 alechts 
weinig toenemen* Beae kleine apanningsverandering over Gr2 
wordt bovendien nog vexzwakt door de grote differentiaalweeratand 
van Qrl en de kleine differentiaalweeratand van Gr3* B© nega- 
tieve impulaen worden op daze wijze due ondardrukt. 



Ala de anode spanning van B15 plotseling stijgt, 

nw^vev t J.9 ^UJ94iVL a I 

positieve impuls wel doorgelaten wordt* 



dan 

_ ..a _ ^ j ^ 



Baar de positieve impuls ontataat als ds anodespanning 
veua BI5 etijgt, is ds herhaal-fretiuentie van de impuls dus 
gelijk aan de frequentie van de HO-generator . 

4* Regeling van de breedta van de reohthoakige impulsen . 

Het moment waarop de positieve impuls optreedt, bepaalt 
bet tijdatip waarop B6 van de geleidende in de niet-geleidende 
toestand overgaat. Het moment waarop B6 daarna weer in de 
Tuattoestand terog korat, wordt echter bepaald door de ont- 
laadtijd van ds koppelcondensator tuseen B5 en B6. Beze ont~ 
laadtijd ia afhankelijk van de waarda van daze condensator 
(bepaald door de stand van SK4) en van de stand van H5, Bat 
wil due zeggen, dat de bresdte van de rechthoekige impuls op 
de anode van B6 bepaald wordt door de stand van SK4 en van H5. 
Is de multivibrator in da stabiele toestand teruggekaerd* dan 
kan door een volgende trigger impuls op het rooster van 
opnieuw een reohtlioekige impuls op de anods van B6 worden ge- 
vonnd. Bit betekent} dat de RO-tijd van de multivibrator steeds 
korter meet zijn dan de periodeduur van de door de RC-ganerator 
opgewekte wisselspaiming. 



Funotie van E3'; constant© trigger— gevoelighe id . 

In de stabiele toestand van d© multivibrator sal do 
stroom door B6 in het algemeen niet nauinfceurig bepaald zljn. 

ThA I*- A n4* M A -4 n -^1*. « A 1 4 jIv ^ „ _l_ nr* _ j _ 

o.j.LxeuiAivoxj, jji. v tiii uw 0 VEUA 

ning op de kathodewserstand R39 afbankelijk ia van de stroom 
door B6, zal 00k de negatieve roosterspanning van B5 niet 
bepaald zijn. Hierdoor zal ds trigger-gevoeligheid van de 
multivibrator afhankelijk zijn van de stand van R5. 
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Door de aanwezigheid van da ala diode ^esohakeld "buia B 3 * 
wordt, in da atabiela toestand, de roostarspannin^ van B 6 , 
onafhankalijk van de stand van H 5 , steeds op de self da waarde 
gehouden, aodat da rooster spanning van B 5 ook steeds de^telfde 
vmarde haeft. Hierdoor wordt Bereikt dat de trigger-gevoe- 
ligkeid van de multiviBrator constant la. 

e. Be Balans-eindtrap met de Imlzen B1g-Bl3 i, 

In de msttoestand is Bi3 geleidend en is B12 niet-gelei- 
dend. Be negatieve roosterspanning van Bl2 is enige volts gro- 
ter» dan nodlg is om de anodestroom te Tslokkaren. B.w.z. dat 
ds roosterspanning enige volts kan stijgen, .zonder dat B12 ge- 
deBlokkaerd wordt en zonder dat da anodestroom van B1 3 afneomt* 
Bit Betakent dus, dat de onderkant van de aan Bi 2 toegevoerde 
rechtBoekspanning afgasneden wordt. Als de roosterspanning van 
Bi 2 verder sti^jgt, wordt Bi 2 gedeBlokkeerden neemt d« anodestrocmi 
van B13 af. Op ©an gegeven moment wordt B 1 3 gaBlokkeerd, ter- 
wi;jl de roosterspanning van Bl2 nog stijgt. Ban veroorzaakt de 
katliodeweeratand een sterke tagenkoppeling, zodat ondariks da 
toename van de roosterspanning van B12, de anode stroora van B12 
niat varder atijgt. Bit lietekent dat alleen Bet midden gedeelte 
van de reohtBoakspanning door de eindtrap versterkt wordt, 
zodat oventuele onvolkoraenheden in de positieve en negatieve 
toppen niat aan de uitgangsklemmea doorgegeven worden. 

^Be reehthoekepanningen op, de anodan van B 12 en B13 warden 
via SK 5 en 3K9 aan Bu10 en Bull toegevoerd* 

Met SK 5 wordt de grootte van de spanning in stappen geregeld, 
terwijl met SK9 de polariteit omgewieseld wordt* 

Via SK2 wordt een kloin gedeslte (l Volt) van de anode- 
spanning aan de potentiometer H2 toegevoerd* B.ra.v. R2 is de 
spanning aan Bu3 continu regelBaar tussen 0 ©n 1 Volt. Met SK 2 
kan de polariteit Van deze spanning gekozen worden. 

!'• Be impulavormer met de Buizen B11 en B11* . 

Be ^racBtBoekspanning op d® anode van B 12 wordt ge differ© nti- 
eerd door 066 en H 83 . Alleen de positieve impula wordt doorge- 
laten naar het rooster van B1l ' , Be negatieve impuls wordt on— 
derdrukt door Cr 4 .Een gedeelt© van d© impuls spanning op de anode 
van BIT wordt toegevoerd aan bet rooster van 111* Beze Buis doet 
dienst ala faae-orakeer Buis. B-m.v. SK7 kan de polariteit van de 
naaldvormige impulsen aan Bu 8 gekozen worden," 

Het voedingegedeelte . 

Bit gedeelte Bevat o*m." een oonventionele gelijkrioBt- 
9U afvlakschakeling* Be spanning van 350 V (+ 1 ) is gestaBili- 
seerd d.m.v. de doorlaatBuis B 8 en de regelBuis BIO. Be tweeda 
voedingspannihg met een waarde van 200 V (+ 2 ) is gestaBilieeerd 
d.m.v. de doorlaatBuis B 9 en de regelBuis BIO*. 

Be referentie spanning voor Beide regelBuizen wordt out lee nd aan 
de referentieBuis BI 4 . 
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0. lySTELLINQ EN CON'PaOLE 
Het uitkasten . 

Het chassis kan ult da kast genoraen worden, nalat d« volgeade 
schroavsn en moeran varwijdard eijn* 

1. Le twB* sohroeven links en reohts 'bovea ia de frontplaat. 

2 . De vier sohroeven naast ds heugela aan de onderkant van de kast. 

3. De ittoerea aan de achteritant van de kast. 

ATMTIEI 

Het ohaasia van het appEiraat is verhonden met de positieve zi.jde 
van de 350 V-spanning. De hulaen van de eleotrolytiaohe oondensatoren 
voerea dua een hoge spanning t.o.v. het ohaasis. 



Cl .Het voeditigsKadeelte . 

a. De weerstanden R65 en H66 . 

1 . Netspanning s norainale waarde . 

2. H63 inetellen op tnaximum waarde* 

3 » Een weerstand (Hi 35) Tan aodaniga waarde aan H65 of H66 
parallel sohakelen, dat de spajming op C57 350 V is. 

h. De Treerstaad H63 * 

1 . De waarde van H63 moet zo klein mogelijk zija met dien ver- 
standSf dat de spanning op C57» "bij variatie van de net- 
spanning tot hoven de ncminalo waarde ^ nog niet net- 
spannings-afhankelijk is. 

2. Bij een netapanningsvariatie van ± 10^, vaji de nominale 
waarde, mag de spanning op C57 masiinaal 10 V varieren. 

3. D* rimpelspanning op C57 mag niet meer hedragen dan 30 mV. 
(Eventneel O54 controleren) . 

o. Da weeratanden R70 en R71 . 

1. Netspanning : norainale waarde. 

2. Een weersteuad (HI 36) van zodanige waardo aan H70 of H7I 
parallel achafcelen, dat de spanning op C59 200 V is. 

3. Bij een netspanningsvariatie van ^ 10^ van de ncminale 
wsarde, mag de spanning op C59 mariraaal 1 Volt varieren, 

C2.Pa KC-genarator , 

a. SK3 in stand 5 ( 75-400 Hz)- 

1. SK6 in stand "trigg, int.”. 

2. Met H72 de fr0q.uentie hij 400 Ha op de juista waarde hrengen. 

3. Met C10 de frequentie "bij 100 Ha op de juiste waarde hreiiigeR. 

4. Beide instellingen enige malen herhalen. 

5. De schaal controleren hlj 100,200 en 4OO Hz. De afwijking mag 
nergsns meer dan + 5^ hedragen* 

t* 3K3 in stand 1 (37i5-200 kHz). 

1. SK6 in stand '*trigg, int.". 

2. Met C22 de frequentie hij 200 kHz op de juiste waarde hrengen. 

3. Met C18 de frequentie hij 50 kSs op de juiste waarde hrengen. 

4* Beide instellingen enige raalen herhalen. 



J 

J 
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Ot 5K3 in stand 6 (15-8O Ha)* 

1* SK6 in stand “trigg. int.". 

2. Met C8 de frequeiitie bij 24 Ha op de julste waard© breng^n* 

d. SK3 in stand 2 (7,5“40 kHs). 

1. SK6 in stand "trigg. int.". 

2* Met C16 de frequent ie bij 20 kHz op de juiste ’;ifaarde brengen. 

9. SK3 in stand 3 f 1.^-8 kHz). 

1- SK6 in stand "trigg. int.'*. 

2. Met C14 de frequentie bij 4 kHz op de ^ulete i^iaarde brengen. 

f. SH3 in stand d (375-2000 Hz). 

1. SK6 in stand "trigg* int,". 

2* Met C12 da frequentie bi^ 1000 Ha op de juiste waards brengen, 
g* Prequentje tolerantie . 

De frequenti© afvdjking moet in ©Ike stand van 8K3 en E3“ 

H4 klainer ai^Jn dan + 8^* 

Synchronisatie . 

1* Wisaelspanning van 0,4 Veff aan BU4. 

2* Het synchronisatie—gebied van de HC— generator laoet groter zljn 
dan 1^. 

k. 8panning aan Bui . 

1. Knop van Hi gebeel reohtsota gedraaid* 

2. SK3 in stand 1 * 0,4-0, 9 Teff. 

3. SK3 in stand 2 t/m 6 t 0,6-1 ,0 Veff. 

4. Bij 15 Hz mag de spanning 1,2 Veff zijn. 

5* Als met SK3 in stand 1 de spanning t© laag is, mag de spanning 
verhoogd worden door sen andere waarde t© kiezen voor E21, 

C3*De square-wave converters E4-B4' en B15-B15* . 
a. De weerstand Hi 09 * 

1, SK6 in stand "trigg. ext.". 

2. Sinusvomiige spanning van 0,4 Veff (400 Hz), toevoeren aan Bu6» 
3* Oscillograaf aansluitsn op Bu9* 

4. De waarde van R109 moet zodanig zijn, dat de Byrametrie-af- 
wijking van de reobthoekspanning op Bu9, in de beide uiterst© 
standen van R6 even groot is* 



b. Tolerantie van de symmetrie * 

1. 8k 6 in stand "trigg. int."* 

2. RC-generator instellen op 200 kHz* 

3. Met R6 racbtboekspanning op Bu9 symmetriscb maken. 
RC“generator achtsraenvolgens instellen op 15 kHz en op 20 Hz* 



4. 

R . 



^ A 4 T\i iT 



n Vl A A A V*l A *C 'W. r* 

oixa VL0 *a <9 <>i_i 



40 en 6oj5 van de periodeduur. 



JJLL^ 



io©t 






c. Trigger- g&voa llghs id * 

1. SK6 in stand "trigg. ext* ". 

2* Een impulsvortnige spanning mat ©en waarde van 1 V top-top en 
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««n impulsduur gelijk aan 0,2 van de periodsduur toevoeren 
van Bu6. 

3* Trequentie van deae spanning aohtereenvolgQns 50 kHaj 15 kHz 

en 20 Hz. 

* 

4* Mat oBcillograaf op Bn? controlaren of de convertena goed te 
triggeren zijn. 

5 . Ala getrlggerd wordt mat nagatleve impulsen moot de knop van 
R 6 een aantal graden naar links gedraald worden. Wordt ge- 
trlggerd met posltieve Impulsen, dan most E 6 een groter aantal 
graden naar reohts gedraald worden* 

6 . Pe spanning op Bu9 taoet een waarde he'b'ben van 7-13 V top-top* 

C4*De differentiator . 

1. SK 6 in stand "trigg. Int.”. 

2* RC-generator instellen op 200 kHz. 

3* SK4 in stand .1 (i* T) . 

4 * Be spanning op het knooppunt E 35 “Or 1 -Gr 3 "bekljken met "behulp 
van een osoillograaf CM 5654 of GM 5654 X. 

5* Er.tnag geen negatleve impuls zlchfbaar zijn* 

6 * B# amplitude van de posltieve Irapuls most liggen tusson 4 en 8 V. 

7 . Be half-waarda breedte van de impuls moet klelner zijn dan 0,6 
pseo. 

C5*I>e impulsduurmultivi'brator B5-B6 . 
a’. Be weerstand R47 * 

1 SK 6 in stand "trlgg. ext*'*. Geen stuurspanning op Bu 6 , 

2. De weerstand ^7 meet zo klein mogelljk zlja met als 

minimum waarde 1300 fl, mat dlon verstande, dat de "bulzan 
B5 en B6 in geen eiikale stand van SK4 ©n E5 mogen oacilleren. 
Door vergroten of verklelnen van R 47 wordt de kans op 
oseilleren reap, verminderd en vermeerderd. 

3* Het oseilleren wordt gecontroleerd door een osoillograaf aan 
te sluiten op BulO, 

"b. De weerstand B40 * 

1. SK 6 in stand "trlggi Int . '** 

2 * SIl 4 in stand 1 (iT)* 

3 * De waarde van E 40 most aodanig aljn, dat de top-top waarde 
van de reohthoekspannlng op de anode van B 6 25 tot 35 V is. 

■ o. De potentiometer R7 . 

1. SK 6 in stand "trigg. Int.**. 

2 . SK 4 in stand 1 l). 

3* RO-generator instellen op 200 kHz. 

4* BulO en Bu1 1 aansluiten op de vertleale platen van een 
osoillograaf. 

5 . R7 zodanig instellen dat de rechthoekspanning zo goed mo- 
gelljk TBchthoaklg is. 

6 . As van R7 aflakken* 

d. Controle afkni.ippunt van B12 en B13 * 

1. SK 6 in stand "trigg. ext.*’. Geen stuurspanning op Bu 6 . 

2. mA-meter aansluiten op Bu10j SK9 omlaag. 

3* Be meter mag geen stxoom aanwijaen, d,w.z.(B12 niet-geleidsnd* 
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4> Stuurrooster van B12 ver'blndsn met de in h.et apparaat aan- 
wazige voedingsspanniag van 200 V"-. 

5* SK9 omhoog* 

6. De meter mag gesn st^poom aanwijzen^ d.w, a.: BI3 niat-gelei- 
dend. 

e. Hat Instellan van da impfalsdaur . 

I Bereik 7 <5-40 mseo. SK4 in stand 8 . 

Weerstand R46 oondenaator 032 . 

1. SK6 in stand "trlgg. ext*'** Geen etuur spanning op Ba6. 

SK5 in stand 40 V. H6 ongavser in midden-stand. 

2. Gell jkBtroom mA-meter (OM 4257 of P811Q0) aanaluiten op 
Built SK9 omlaag. 

3* Be meter wijet nu een stroom ap-n van oa* 55 deae stroom 
noemen we I* 

4* Een wiaselspannlng van 3 Veff, 20 Hz, toevoeren aan Bu6. 

5. E5 ill stand 30 msec. 

6. H46 moat zo groot zijn, dat de meter nu een stroom aanwijBt 
van 0,4 I* 

7* B5 stand 10 mseo* 

8, C32 moat ao groot zijn, dat de stroom door ds meter 0,8 I is. 
9* Zonodlg de instelllngen van R46 en C32 herhalen. 

10. R5 in. stand 7,5 “see. Be stroom most nu 0,85 I sijn* 

11. E5 in stand I4 mBeo* Be Btroom moat nu 0*72 I aijn* 

12. H5 in stand 20 msec. Be stroom meet nu 0,6 I ziju. 

17 Berelk 1.5-8 maeo. 5K4 in stand 7 * 

Be oondensator C34 * 

1* Zie de punten 1-3 ondar I* 

2. Een wiaselspaaning van 3 100 Hz, toevoeren aan Bu6. 

3. H5 in stand 4 msec. 

4* C34 meet zo groot zljn, dat de stroom door de meter 0,6 I is. 

Ill Bereik 0,375-2 mseo, SK4 in stand 6. 

Be oondensator 036 . 

1* Zle de punten 1-3 onder I. 

2» Een wieselspannlng van 3 Veff, 40O Ha, toevoeren aan Bu6. 

3* H5 in stand 1 msec. 

4« 036 moet zo groot zljn, dat de strpom door de meter 0,6 I is. 

7V Bereik 75-400 useo. SK4 in etand 5 * 

Be gondensq'toir 038 . 

1. Zie de pimten 1-3 onder I. 

2. Een wise el spanning van 3 Veff, 2 kHz, toevoeren aan Bu6. 

3. H5 in stand 200 |iseo> 

4* 038 moet zo groot zljn, dat de stroom door de meter 0,6 I is. 

V Bereik 3.75—20 useo. 8K4 in stand 3 . 

Be condenaatcr C42 . 

1. Zie de punten 1-3 onder I. 

2. Een wise el spanning van 3 Veff, 40 kHz, toevoeren aan Bu6« 
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3t in sisind 10 fisect 

4. 042 zo instellzn^ da-t d» stroom door de meter 0,^ I is* 

VT Bereik 15-6 q tiaac* SK4 in staM 4 * 

3)9 oondensator C40 » 

1. Zie da punten 1-3 onder I. 

2. Ban wissalapamiing van 3 Veff, 10 kHz^ toavoeren aan Bu6» 

3* H5 in stand 40 ^aao. 

4* C40 zo instellan, dat de stroom door da m^tar- 0,6 I is, 

Bereik; 0,75-4 iieac. SK4 in stand 2, 

3)e weeratand R4^ * 

1. Zie de punten 1-3 onder X* 

2. Sen wiaaalspanning vai^. 3 Voff, 200 kEz, toavoaran aatt Bu6. 

3* H5 in stand 2 (iseo. 

4* H43 moat sen zodanige wsarda haljbsn, dat da stroom door de 
mater 0,6 I is* 

inil Opmarkingan * 

1. De oondensator C42 (SK4 in stand 3) wordt ingestald vddr ^lat 
Inatellen van C4O (SK4 in stand 4), omdat C42 aowel in stand 
3 als in stand 4 getruUct wordt. 

2. Mazimaal toelaattare afwijking van de sohaal van S5* 

isVA 4 n O • j. 'iaei 

Kifty 0 wn4a\iL b a r ^ 

SK4 in stand 3-8 t + 15?S* 

C6*De ~balane-9lndtrap B12-B13 * 

a* Spanning op BulO an Bull, 3)e waeratandan RI04 an g84 , 

1. SK6 in stand "trlgg* eit.". Gean atuurspanning op Bu6. 

2. SK4 in stand 1 (i- T). 

3* SK5 in stand 5 (40 Volt)j SK9 omhoag. 

4* Gall jkispannings-buiavoltmeter (OM 6OC4) aanaluitan op BulO. 

5. El 04 moat aan zodanige waarde heTsTsan, dat da meter 40 V aan- 

■wijet . 

6. SK6 in stand ”trigg. int.*'. 8K3 in stand 5 (75^400 Hz). 

7* E3-B4 instellen in het midden van de sohaal. 

8. D.m.v. H6 da spanning op de meter instellan op 20 T. 

9. 5K9 omleiag. 

10. D.m.v. R84 de spanning op de meter wear instellen op 20 V. 

11. 3)a tolarantie van de apanningen mag niet groter zijn dan 
i 2jt* 

12. In d© standen 4t 3i 2 en 1 van SK5 moat do meter, met SK9 
omlaag an omhoog, spanningen aanwijzen van reap. 10, 5, 2 
en 1 V. 

Tolarantie ^ 4^* 



D* Spanning op Bu3« 

1. Daze spanning wordt gecontroleerd, nadat da spanningen op 



2 . 

3. 

4. 

5. 



'In A V. ‘i A 

a-rve j wii4 J J 



a ii 9 J. u. 



SE6 in stand "trlgg. int.". SK4 in stand ^ T. SK3 in stand 5. 
H3-B4 instellen in hat midden von de sohaal. 

QM 6004 aansluitan op BulO} SK5 in stand 5. 

D.m.v. S6 de spanning op de meter instellen op 20 V. 
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6 . QM 6004 aranslulten op Bu3} knop van R2 raolitaoiii* 

7 . In Tseide atandan van SK2 most d» meter 0,5 V aanwijzen, 
Tolerantie i 0,1 V. 

CT.Ite Impalsvormer B 11 -B 11 '* 3Je wearatand 

a. 3)a “breedta van de naaldvormlge impule on Bu 6 > 

1* S £6 In stand 'Hrigg. int***. 

2. RC-ganarator installan op 200 kHz. 

3* Oaoillograaf (Gli 5^54) aanaluiten op Bu 8 , 

4 * SK 7 omhoog (poaitiave Impula). 

5 * S.m.T. R83 da halfwaarda-Tsraedte Tan de impula Instellen op 
0,25 pseo* 

6 * Tuseen twee positlave itnpulsan mag sleolats ean zaer klaine 
nagatieve impula optreden. (Controle van Qr 4 )* 

7 . Met SK 7 omlaag moat op Bu 8 een nagatlere impula sanwezig zljn. 
Halfwaarde-breedta nlat groter dan 0,25 (iseo. ]>9 positlave 
impuls most nu ean zeer kleine waarde hebTsen- 

6 » Db top-top waarde van da Impulsen op Bu 8 moat in Tseide stan- 
dan van SK 7 een waarde heTsTsen van 5 -I 5 V* 



331 .Hat varvangen van de ooaxlale steker (fig.27C). 

a. Voor de montage en demontaga van deze stekar heeft man ean 
eenvoudige aleutel nodig. 33aze kan gemaakt worden van ean me- 
talan pljpjej zie fig, 29. Mat deaa sleutal kan d© ringmoer B 
verwijdard worden, waarna de header G kan worden verwijderd, 
Bodat de soldeerpuntan te 'bereiken zijn, 

h. In fig.27A is aangegaven hoa de ooEivlale kahel hij de montage 
van de steker aangssnedan moot wordanj fig. 27B laat zian 
hoover de kem en de in twaa galijka hundaltjas verdeelde 
afsoherming vertind moeten worden. Het vertintien dlent anel te 
gesohiaden, daar het isolatiemateriaal een laag varwekings— 
punt heeft* 

0 . In fig. 27 c zljn d« volgende onderdelen aangegevan. 

A =* kern* 3) » afsoherming. G » houder. 

B at ringmoer. S ■* karnisolatie . H » kaltel, 

C ■» horgmoer. F » klamstuk. I = tulle. 

332*Opmerking9n M .1 hat prlnoipe sohema * 

a. 33e aangegeven spanningen aljn gematan t.o.v. de min-lelding 
van het voedingsgedeelte, onder dazalfde omatandigheden als 
vermald onder h. 

h. 33e in het prinolpeschema aangegeven spannlngsvormen zijn pp- 
genomen onder da volgende omstandlgheden* 

1. Aard-sljde van de meatkop van de oaoillograaf QM 5^54 ver- 
honden mot de mln-leiding van het voedingsgedeelte. 

2* Verzwakker van maetkop in stand 20 t1* 

3* Oscliiograai extern gasynohroniseord mat spanning van Buij 
knop van R1 geheal reohtsom. 

4* SK3 in stand 2 ( 7 , 5-40 kHz). 

5 . R3-B4 in stand 2o kHz (T - 50 (iseo) . 

6 . SK4 in stand 3 (3,75“20 (iseo). 

7* R 5 in stand 10 (iseo. 
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8. its reohthoekspannlng aan Ba9 symmatrlsob Ingos-tald d,tn*v. R6« 

9. D* b,andls3 van 3K2, 6, 7, 8 an 9 na^r 'baneiieii. 

D3.J)e gell.lkrichi'bulB . 

In de apparaten van de eers-te falsrioage aerie werd al^ ge- 
li jkrich't’buj.a da buie type GZ32 toegepast* Daar geblsken is 
daze Tsuis in dit apparaat nlet voldoet, wordt nu da buls type 
0234 gabruikt* De QZ32 kan zondar nieer door de QZ34 varvangen 
worden. 



D4-Transf oiroator gegevena. 



Wlfckeilng 


Aantal 

windin- 

gen 


Draad 

diatneter 

mm 


Spanning 

onbelast 

volt 


S1A 


24 


2 x 0,7 


15 


SIB 


33 


2 x 0,7 


20 


SI* 


180 


0,7 


110 


SI '* 


180 


0,7 


110 


S2 


775 


0,3 


475 


S2* 


775 


0,3 


475 


S3 


11 


1,2 


6,7 


S4 


11 


1,2 


6,7 


S5 


11 


0,8 


6,7 


S 6 


9 


2x0,8 


^ r ti' 



NUllaet-atroom 0,22 A. 
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E= LUST VAN MECEANISGHE ONLSEDSLEN I5 



Pos, 


Pig. 


Benamlng 


Codanummer 


1 


20 


Bnishouder (noval) 


B1 506 59,0 


2 


20 


Buishouder (octal) 


B1 505 26.1 


3 


20 


Bui shouder (mlniatuur ) 


Bi 505 55,0 


4 


20 


Sme 1 tve 1 1 i ghe 1 dshouder 


Bi 506 46.0 


5 


20 


Omaohalcelplaat 


Iff? 437 32.0 


6 


20 


Omaohakolaar 


Ai 339 01.0 


7 


20 


Contrastaker 


Iff? 603 27.0 


8 


20 


Smaltveiligheidahouder 


BI 506 46.0 


9 


20 


Lamphoudar 


E2 894 62.1 


10 


20 


Moer G 1/8" 


49 758 21.0 


11 


20 


Doorvoar 


E2 450 53.0 


12 


21 


Instruotieplaat 


Iff? 187 70,1 


13 


21 


Sohaal met knop 


Jff? 726 89.0 


14 


21 


Indlcatieplaat 


P5 655 29/04AB 


15 


21 


Rode lens met Bus 


A9 864 21,0 


16 


21 


Xndioatieplaat 


P5 655 30/04AB 


17 


21 


Sohaal mat knop 


Iff? 726 90.0 


18 


21 


Knop 


E2 440 67.0 


19 


21 


Pi jlpujit 


23 680 53.0 


20 


21 


Dopje 


BI 891' 12.0 


21 


21 


Stekerhua 


Bi 610 05.0 


22 


21 

1 


Stekerhua 

/ ^ . . 1 \ 


BI 615 00,0 
BI 610 10.0 


23 


28 


Steker (oompleet) 


A9 665 45. 1 


24 


28 


Stekerpen 


Iff? 340 -18.1 


25 


28 


Kahel (bij hestelling gewenste lengte opgeven) 


E 209 KA/OI BBO 
Sp/SE ^ 
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IfclCTRICAt aPigt >AftJ 3 



ItM 


Tig. 


TaIm 


01 


2 


27000 pP 


C2 


16 


D,|8 1.7 


03 


16 


62000 p7 


04 


16 


13000 p7 


05 


16 


3300 p7 


06 


16 


680 pP 


07 


16 


130 pP 


cs 


20 


12000 - 82000 p7 


09 


16 


0,12 nF 








011 


16 


56000 ^ 


019 


16 


15« - 3900 pP 


013 


16 


13000 pP 


014 


16 


ISO - 560 p7 


015 


16 


3300 p7 


016 


16 


22 - 120 pP 


017 


16 


560 pP 


C18 


20 


4 - 60 pP 


019 


16 


62 pP 


020 


2 


0,22 pP 


021 


4 


47 l»P 


022 


20 


4 - 60 pp 


023 


19 


0,82 .ip 


024 


4 


39000 pF 


02^ 


8 


0,10 pP 


026 


12 


12 pp 


097 


13 


22 pP 


023 


13 


. 1500 pp 


C29 


13 


1500 pP 


030 


19 


0,15 pP 


031 


17 


68000 pP 


032 


17 


22000 - 56OOO pP 




T7 


13000 pp 


034 


17 


1200 - 15000 pP 


035 


17 


3600 pF 


036 


17 


1000 - 1800 pp 


037 


17 


680 pF 


038 


17 


270 - 560 pP 


039 


17 


82 pF 


040 


?o 


4 - 60 pP 


041 


17 


1000 pp 


042 


20 


4 - 60 pP 


043 


17 


12 pP 


044 


14 


10000 pP 


045 


19 


4700 cp 


046 


19 


63000 pP 


047 


19 


4700 pF 


048 


19 


4700 pp 


049 


19 


4700 pP 


050 


19 


2x50 i-F 


051 


19 




052 


19 


2x50 pF 


053 


19 


2x50 pF 


054 


19 


0,39 pF 


055 


19 


0.10 uP 


C56 


19 


0,22 


057 


19 


Z5 pP) 


059 


»9 


25 pP) 


058 


19 


0|1D |iP 


060 


19 


0,10 pp 


061 


20 


0,56 fP 


062 


10 


1000 pp 


C63 


19 


1000 pp 


C65 


13 


10000 pp 


066 


13 


12 pP 


C67 


19 


56 jp 


068 


6 


0,10 pp 


069 


6 


10 pP 


CTO 


17 


1000 pP 


071 


20 


o^id |iP 


072 


20 


0,18 pp 


073 


4 


0,22 pP 


074 


2 


22 pP 


075 


2 


Z7Q pP 


076 


15 


100 


078 


17 


22 pP 


LI 


19 




L2 


19 




L3 






U 


Id 




1-5 


Id 




fil 


20 


1000 a 


B9 


20 


1000 0 


13 


20 


25 Jcfl 


B4 


20 


25 fcfi 


85 


20 


25 IcQ 


K6 


19 


1 MU 


87 


19 


20 kU 


ad 


19 


to HU 


H9 


2 


150 ke 


aio 


2 


3.3 >2 


ail 


5 


6200 0 


H1Z 


5 


43 kd 


ai4 


4 


3300 a 


81 5 


4 


3600 a 


fll6 


4 


1200 a 


BIT 


4 


1 MU 


H18 


4 


5600 a 


RI9 


4 


2700 a 




19 


1 Mu 


121 


15 


37,5 ku 




d 


39 kU 


223 


6 


560 a 


az4 


a 


220 kQ 


E25 


a 


J90 ka 


H26 


12 


3300 a 


H27 


12 


390 kiJ 


•126 


12 


18 ka 


H29 


12 


330 ku 




12 


3300 U 



Ood* nuKiMr 



*3 999 06/V27K 
49 199 80.0 
49 199 89.0 
49 999 OSAlJg 
49 999 OS/jgJ 
49 999 O5/60OS 
49 999 05/iy« 

49 999 06/Tia:-/V8gX 

49 199 78.0 

A? 35$ 06/ Vcc K"/ f 4 1 *. 

49 199 88.0 

49 999 08/V1K5-/J3I9 

49 999 OiAlJg , 

49 999 04/18C(S-/560B 
49 999 05/3£3 
49 999 04/22G-/I20g 
49 999 05/560B 
49 005 58.0 
49 999 05/8as 
49 999 0VV22OI 
49 999 04/478 
49 005 5B.0 
49 999 0fi/T320E 
49 999 06/VJ9K 

49 999 06/VIOOK 
49 999 04/128 
49 999 04/228 
49 999 04/115 
49 999 04/1K5 
49 999 06/715O8 
49 199 70.0 

49 999 06/V228-/T568 
49 999 06/V1JK 
49 999 06/V1K2-/T15K 
49 999 O5/3K6 
49 999 O6/VIX-/V1ICS 
49 999 05/6BOE 
49 999 04/2708^/5608 
49 999 05/828 
49 005 58 .0 
49 999 03/IX 
49 005 58.0 
49 999 04/128 
49 999 06/V10* 

49 999 06/V4IC7 

49 999 06/768K 

49 999 06/74K7 
49 999 06/T4n 
49 999 06/7487 

48 317 59/50*50 

48 317 59/50*50 
48 317 59/50*58 

48 317 59/50*50 

49 999 06/93901 
A3 009 n6/VinnE 

4^ 999 06/72201 

48 317 61/25*25 

49 999 06/V1oot 
49 999 06/T100K 
49 999 06/75608 
49 99? 06/Tit 
4? 999 06/V18 
49 999 06/7108 
49 999 04/128 
49 999 04/568 
49 999 06/710CK 
49 999 04/108 
49 999 04/18 

49 199 BO.O 
49 199 80.0 
49 999 06/72208 
49 999 04/228 
49 999 04/27OB 
49 999 lO/lpo 
49 999 04/228 

«7 513 06.0 
1(7 513 06.0 
UT 450 07.1 
43 116 04-0 
43 116 04.0 

49 999 16/0818 
49 999 16/8818 
B1 633 70.0 
48 330 05/2258 

48 330 05/11258 

49 999 16/0818 
49 999 16/08208 
4? 999 00/108 
49 999 OO/I5D8 
49 999 00/383 
49 999 01/68E 
49 999 01/438 
49 999 00/383 
49 999 00/*6 
49 999 00/182 
49 999 00/18 

49 999 OO/5B6 
49 999 00/287 
49 999 00/18 
49 999 00/1508-4i«r. 
49 999 00/39K 
49 999 OO/56OE 
49 999 00/^208 
49 999 OO/39O8 
49 999 00/383 
49 999 00/3908 . 

48, 766 10/1SK 
49 999 00/3308 
49 999 00/383 





pi». 


Tali» 


Cod* minklrtr 


R31 


15 


680 a 


A? 999 00/680* 


232 


13 


22 kd 


A9 999 00/22C 


K33 


13 


1,3 Ha 


A? 999 00/3ll9-3li«p. 


&34 


13 


1,3 n 


AS 999 00/3K9-3JM'. 


B35 


13 


22 kQ 


A9 999 00/22* 


U36 


19 


1 MU 


A9 999 00/1* 


837 


9 


2700 a 


A? 999 00/2*7 


838 


17 


8zo ka 


A9 999 00/8208 


839 


9 


3900 a 


AS S99 00/389 


A4U 


9 


2700 - 3300 a 


A9 999 00/2*7-/383 


R41 


15 


220 ko 


A? 999 00/220* 


R42 


9 


180 ko 


A9 999 OO/lSOI 


B43 


9 


56 - 120 ka 


A9 999 00/56*-/l2cnt 


B44 


9 


220 ka 


A9 999 00/220* 


845 


9 


820 ka 


AS 999 00/8208 


846 


14 


1000 - 6800 a 


A9 999 00/18-/68S 


847 


14 


1 300 - 2200 P 


AS 999 00/183-/282 


848 


14 


5600 a 


49 999 00/5M6 


849 


19 


10 HQ 


49 999 dO/iQH 


R5O 


11 


100 a 


BB 300 3^10(X 


B5I 


11 


100 a 


88 300 32V10O* 


»^2 


15 


2700 a 


A9 999 00/2*7 


853 


3 


47 ka 


48 767 05/47* 


A54 


3 


47 kQ 


48 767 05/47* 


856 


3 


47 kQ 


48 767 05/47* 


857 


3 


47 ko 


48 767 05/47* 


85S 


11 


39 kO 


A9 999 00/39* 


R59 


7 


47 ka 


49 999 dO/47K 


B60 


7 


470 kO 


A9 999 00/470? 


R61 


5 


5600 a 


A9 999 00/5*6 


E62 


7 


100 a 


49 999 OO/IOOP 


863 


20 


2200 a 


ftffi 


E64 


7 


1000 a 


A9 999 OO/t* 


r6$ 


7 


150 ka 


A9 999 00/150* 


U66 


7 


43 ka 


A9 999 01/43* 


867 


19 


100 a 


49 999 OD/IOCB 


R6d 


19 


1000 a 


A9 999 00/lt 


B69 


19 


470 ka 


A9 999 00/470* 


B?0 


19 


150 ka 


A9 999 00/1 50K 


H71 


7 


110 kP 


AS 9S9 00/2208-2s*r, 


fl72 


5 


loco a- 56 ka 


AS S9S 00/18-/56* 


fl73 


19 


6800 u 


AS 999 00/6*8 


R74 


2 


1200 a 


A9 999 00/1*2 


BT5 


10 


10 ka 


A9 999 00/10* 


87 6 


10 


3300 Q 


A9 999 00/3*3 


877 


*9 


10 MU 


A9 999 00/10* 


R76 


13 


82 ka 


A9 999 00/828 


B79 


13 


3900 a 


A9 999 00/389 


BBO 


10 


270 a 


AS 999 00/2708 


BB1 


10 


3300 a 


A9 999 00/383 


882 


4 


10 ka 


A9 999 00/108 


HB3 

RB4 


13 

13 


tdoo " 2700 a 
1000 a- 33 ka 


A9 999 00/1*3-/487 
A9 999 OO/IK-/33* 


ad5 

3R6 


19 


180 a 


A9 999 00./ie0E 
A> 7y$ O1/24S 
4$ 999 01/22S 


HB7 


18 


22 a2j( 


888 


Id 


43 at* 


A9 999 01/438 


HB9 


ta 


130 atjl 


A9 999 O1/3908-3par. 


R90 


18 


220 sttH 


19 999 00/2208 


891 


Id 


430 B2J6 


A9 880 30,0 


892 


2 


1 Ma 


A9 999 00/1* 


H93 


19 


loo a 


A9 999 00/1008 


294 


20 


3150 a 


48 49a 10/381 5 




20 


220 a 


A9 999 00/2208 


H96 


Id 


24 02!i 


A9 999 01/248 


29T 


Id 


22 aii 


A9 999 01/228 


898 


Id 


43 


A9 999 01/438 


899 


Id 


130 a2j6 


A9 999 01/3908-3ppr. 


2100 


18 


220 e2j( 


A9 999 00/2208 


HfOl 


ia 


430 a:j( 


A9 3So 30.0 


B|02 


2 


270 a 


A9 999 00/270* 


B103 


19 


100 a 


A9 999 00/1008 


1104 


18 


1000 a- 33 ka 


A9 999 00/18-33* 


8M5 


19 


220 ka 


49 999 cxyssoc 


BIO6 


20 


300 a 


AS 9S9 00/3008 


BIO7 


6 


S60 ke 


A9 999 00/560* 


BIOS 


6 


470 ka 


AS 999 00/470* 




6 


22 - 220 ku 


A9 999 00/22I-/220* 


81 fO 


6 


8700 a 


A9 999 00/2*7 


8111 


6 


330 ka 


A9 999 00/3308 


K112 


8 


18 ka 


48 7 68 10/18E 


B113 


8 


330 ka 


A9 999 00/3308 


81 #4 


6 


1000 a 


A9 999 00/18 


B1»5 


2 


1000 a 


A9 999 00/18 


R116 


5 


1000 a ' 


AS 999 00/18 


&II7 


4 


1000 a 


AS 999 00/18 


B118 


19 


18& a 


A9 999 00/1801 


aii9 


d 


180 a 


A9 999 00/1808 


B120 


12 


ISO a 


A9 999 OO/I8OE 


ai2i 


19 


180 a 


A9 999 00/1808 


B122 


9 


180 a 


A9 999 00/1 608 


B124 


19 


1000 Q 


A? 999 OO/lK 


R125 


19 


1000 a 


49 999 00/IK 


8126 


2 


1000 a 


A9 999 00/11 


8127 


6 


130 a ' 


*9 999 OO/18OE 


B12B 


a 


.180 a 


A9 999 OO/180B 


RI29 


10 


180 a 


A9 999 00/1808 


8130 


13 


l8o a 


A9 999 00/IB0E 


BI3I 


19 


180 a 


A9 999 OO/18OS 


£132 


20 


in lea 


to can 


8133 


20 


10 Ma 


A9 999 ob/’ioH 


B134 


19 


10 kd 


A9 999 00/108 


BI35 




560ka - 1,8 ka 


A9 999 OO/56O8-/1II8 


R136 


2D 


56oka ' 1,6 ](a 


A9 999 00/5S0t-/1*8 


H137 


1 Ma 


A9 999 00/1* 


T1 


20 




K! 614 47.0 


TQI 


20 




06 100 97,0 yp 


V12 


20 


5 A 


os 141 07.0 y 


V13 


20 


5 A 


06 141 07.0 1* 



! 

i 
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PBB-SALB TEST 

He-fc uj-fcerlijk van het g-pparaat mosi: in <;oed9 oondltie al.ln . 

B. RC-ganerator. 

a» Fi’eq.uantia contxole . 

Be frequontie Van da opgawekte spanning controlersn mst 
SK3 en E3-R4 in de onderstaande standen (oscillograaf aan— 
aluiten op Bui— £112) R1 gehsel rechtaom) SK6 in stand •'trigg. 
int.”). 



Stand SK3 


E3-R4 achtareenvolgens instellen opt 


1 


50 kHz, 100 kHz, 200 kHz 


2 


10 kHz, 40 kHz 


3 


2 kHz, 8 kHz 


4 


500 Hz, 2000 Hz 


5 


100 Hz, 200 Hz, '400 Hz 


6 


20 Hz, 80 Hz 



B» fpsquentie afwijkiag mag niat meer 'badxageii dan + 8?S- 
b* Qvaroaoillaren * 

In alia standen "van SK3j H3”H4 laagaaajn van maximum naar 
minimum dPaaien. Be generator most overal goad oaoilleron en 
mag nergens overosoilleren* 

Oo Synchro nisatlejj^et led . 

Een wiesel spanning van 0,4 Veff toovoaren aan Bu4-Bu5. 

Het synohronisatiagehied hij 2o Hz, I5 kHz en 200 kHz moet 
grotsr zijn dan 15S. 

d* Afgageven spanning aan Bui . 

Knop van El geheal reohtsom. 

Over het gehel^ fxequenti* gehied van de EC-gsnerator moat 
deze spanning een waards hebhen van 0,4“1,0 Veff, 

a, Yervorming . 

Be varvoiming van de spanning aan Bui hedxaagt oa. 15jS. 

4 

C. Eeohthoeks panning op Bu9 * 

a. SE6 in stand "trigg, exta", 

Ben sinusvormige spanning van 0,4 Veff, 200 kHz, toevoaren aan 
Bu6, E6 moet zo kunnen worden ingesteld, dat de rechthoekspanning 
op Bu9 symmetrisch is. Bit ook controlersn hij I5 kHz en 20 Hz* 

t. SK6 in stand *’trigg. int."* 

Prequantie van HC-generator instellen op 200 kH'z. 

E6 moet zo kunnen worden Ingesteld, dat da rechthoekspanning op 
Bu9 symmetrtsoh is. Bit ook oontroleren hij I5 kHz en 20 Ha. 

o. SK6 in stand "trigg. int.". 

Bij 200 kHz rechthoekspanning op Bu9 symroetrlsoh maken d.tn.v* 

E6. 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



II cm 2 314-00 

Bij 15 kHz ©n 20 Hz mo«1: de Impulsduur dan liggen -tussan 40 an 
60^ van da peri ode duur. 

dt Bij alia frequenties moat da re ohthoeka panning dp Bu9 sen waarde 
hetiten van 7-13 V top-top. 

B* Hephthoekspanning op Bu3i BulO an Bull , 
a. Spanning op BtilQ an Bull . 

1. SK4 in stand T". SK5 in stand 40 V, SK6 In stand "trigg. 
int.". HC-ganerator installen op 200 kHz. QM 6004 aanslui- 
ten op BulO of Bull. 

2. h6 so installen, dat de meter In Beide standen van SK9 de- 
zelfda waarde (ca. 20 V} aanwijati de reohthoekspanning ia 
dan symmetrisch. 

3* Met SK5 standen 20> 10, 4 2 Volt, meet de meter rasp* 

aanwijzeni 10, 5» 2 en 1 Volt. Be af^jkiTig mag hoogstans 
^ 4?^ tedxagen, 

4. BulO on Bull aansluiten op de vertioale platan van ©an oectllp- 
graaf. ECJ-generator op 200 kHz. 

Da vortn van de spanning most goed raokthoaklg zljn. 
t. Spanning op Bu3* 

Bezelfdo instelllng als onder Ba-1 en 2, daarna OM 60O4 
aansluiten op Bu3 en knop van H 2 gahael i^echtsom. 

2. In uelde standen van 3K2 moet de meter 0,5 Volt aanwijsen. 
Tolerantie _+ 45^* 

0. yetBpannlng8afhankeli.1kheid . 

1. Bezalfde instelling als onder Ba-1 en 2. 

2. Bij een netspanningsvariatie van ^ 10^ van da nominal® waarda, 
mag de spanning van BulO of Bull maximaal +0,5^ varlSren. 

E, Control® impulsduur, Sohaal van 

1. SK5 iu stand 40 V, SE9 omlaag. SE6 in stand “tr tgg . ext , ” . 

H6 ongeveer in midden-stand. 

2. Cell jketroom-mater ((31 4257 of P81IOO) aansluiten op Bull. 

Be meter wljst nu aen stroom aan van oa. 55 mA. Deze stroom 
noemen we I, 

3. fftsselspanningsgenerator (OM 2317) aapslulten op Bu6, 

Spanning installen op 3 Veff. 



Toegevoerde 

fraquentie 


Stand 

SK 4 


Stand SK5 


Stroom 
door mater 


20 Hz 


8 


7 ,5 mseo. +15?^ 


0,85*1 


20 Hz 


6 


40 mseo, + I55& 


0,2 


I 


20 Hz 


8 


20 msec. + 15^ 


0,6 


I 


125 Hz 


7 


4 mseo. T 15^ 


0,5 


I 


500 Hz 


6 


1 msec. + 15?S 


0,5 


I 




5 


2uy ueeo* + 155b 


0,5 


X 


12,5 kHz 


4 


40 (isec. + 155& 


0,5 


I 


50 kHz 


3 


10 psao, + 155 & 


0,5 


I 


200 kHz 


2 


2 (iseo* ^ 25% 


0,6 


I 



I: 
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P* Im.pulBVorm<j:. Kaaldvormlge impuls op BuS * 

1. SK6 in atan4 "trigg. int." RO-generator instellen op 200 kHa. 
Oscillograaf aanaluiten op Bu8. 

2. D« impuls TBoet ean top-top waarde hebben van 5-15 V« De half- 
waarde bpe^dte mag niet grot&r zijn dan 0>25 fisac* 

3* SK7 omhoog* Jjaipuls moat positisf zijn. Tussan twea impulsen 
mag sleobts aan aear kleina negatieva impula opti^aden* 

4* SK7 omlaag. Impuls moat negatief zijn* Tussan twaa impulsen 
mag slecbts aen zear klaina posit levs Impuls Optra dan. 



Sp/U2 



